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ZAHAJENT ZKOUSEK | 17,3.2010

PREDMET
Skcusek | Rozbor materiald dle vyhlagky MZ 409/2005 Sb. UKONGENI zKousek | 2642010
ODBER Pfiprava vzorku provedena zakaznikem VZORKY 16.3.2010
VZORKU PREVZATY DNE
ClstA IC 453 MC-Injekt GL-95 TX ~
VZORKU .
POUZITE | 1. Stanoveni obsahu sledovanych toxickych prvk(i metodou ICP.OES die CSN EN ISO 11885
ZKUSEBNI
METODY po rozkladu

2. Vyluhové testy dle postupu uvedeného v priloze &. 1 k Vyhl. MZ &. 409/2005 Sb.

3. Stanovené celkového organického uhliku ve vyluzich (TOC) dle CSN EN 1484

4. Stanoveni koncentrace Sn, Cr, Ni, Pb, Cd, Sb ve vyluzich dle CSN EN ISO 11885

5. Stanoveni pH vyluhti dle CSN ISO 10523

6. Stanoveni barvy vyluht die CSN ISO 7887

7. Hodnoceni zapachu a chuti vyluhti dle CSN EN 1622

8. Stanoveni zakalu vyluh( nefelometricky dle CSN EN 1SO 7027

9. Stanoveni obsahu fenolickych slou¢enin ve vyluzmh dle CSN ISO 6439

10. Stanoveni obsahu primarnich aromatlckych aminG ve vyluzich dle CSN 621156

PROVEDLI | J. Kellnerova, Ing R. Svarc, Ing. Z.Opl, Be. D. Placha, Ing M Legner

IST N CELKEM ‘

SCHVALIL | Mgr.Sottner DNE | 26.4.2010

Tento protokol

mize byt reprodukovan pouze cely, s pisemnym souhlasem

zkuSebni laboratofe Analytické laboratofe Plzefi, a.s. Vysledky zkou$ek se tykaji
jenom pfedmétu zkousky. Uvadéna nejistota je rozSifena nejistota s koeficientem
roz8ifeni k=2 (pro 95 % interval spolehlivosti), nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho
procesu a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Adresa laboratofi:
Pod Vrchem 51, 312 80 Plzen

tel : 377 260 251-3 (tstiedna)
tel./ffax: 377 260 254 (pfijem vzork()
fax : 377264 027

e-mail: strnad@alplzen.cz
www.alplzen.cz

PODPIS
RAZITKO

Mgr.Karel Sottner
vedouci zkusebni laboratoie
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Zadani

PfedloZené vzorky byly hodnoceny dle poZadavkd Vyhlasky MZ CR & 409/2005 Sb. o
hygienickych PoZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku svodou a na Upravu vody
v souladu se Zakonem 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich
zakon(, ve znéni pozdéjsich predpis(.

Zadavatel pfediozil k analyze produkt — MC-Injekt GL-95 TX ve formé desti¢ek 10 x 10 cm,
které byly po 28 dnech zrani pouzity k vyluhovym testiim. Desticky byly vyztuzeny kovovou mfizkou.

Jedna se o injektazni pryskyfici na polyuretanové bazi pro viskézné elastickou injektaz
vyztuZenou kovovou mfizkou.

Podminky zkousky

Vyluhy z pfedioZenych vzorkl byly pfipraveny dle prilohy & 1 k Vyhlasce MZ & 409/2005 Sb., o

hygienickych pozadavcich na vy

nasledujicich podminek:
a) Priprava vzork{:
Vzorky byly ponofeny na 24 hodin, do &erstvé vodovodni vody pfi teploté 23+2°C. Poté byla voda

odstranéna.

Predbézné oplachovani: :
Vzorky byly oplachovany vodovodni vodou po dobu 60 +10 minut stalym proudem. Po ukon&eni byly

vzorky oplachnuty zkuSebni vodou po dobu 2

b) Vyluhovani vzorki:
Poéet testovanych vzorki:
Pomeér plochy vzorku k objemu zkugebni vody: 1:1 (200 cm? 200cm®)
DEMI! voda s deklarovanou vodivosti do 0,1 mS/m

Zku$ebni voda:
Potet po sobé jdoucich vyiuhovych testl:
Teplota vyluhovani:

Doba vyluhovani:

materialli.

Vysledky

2

3

23+2°C
72 hodin .
Za totoznych podminek byl proveden siepy pokus se zkusebni vodou, bez pfitomnosti zkousenych

Vysledky uvadi nasledujici tabulky:

minut v DEMI vodé 23+2°C..

robky piichazejici do piimého styku s vodou a na Upravu vody za

Vysledky hodnoceni vyluhl pfipravenych dle pfilohy &. 1 k Vyhlasce MZ &. 409/2005 Sb. -

-

luhu do studené v

Mé&fena velidina | Jednotka |____Faralelni vyluhy Koyt Knq? | Nelistota
453/1-A 453/1-B meéfeni

TOCY mg/l 2,55 2,51 0,12 2,53 0,05

Barva mgPt/l 2,76 2,41 0,1 2,56 0,05

Chut TFEN® 2 2 1 2 -

Zakal (nefel.) ZF., 4,78 4,87 0,09 4,83 0,05

Pach TONY 2 2 1 2 -

pH - 7.2 7.2 57 7.2 0,02

Pb Mg/l <2 <2 <2 <2 -

Cd ug/! <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

Sb ug/! <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -

Sn_ mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 -

Cr ug/! <5 <5 <5 <5 -

Ni ug/l <2 <2 <2 <2 e

Fenoly mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ~JORATOSN

Prim. arom. mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <o,%ﬁov R

aminy ' S )

g
E “J'
o
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T, Paralelni vyluhy 3) 1) Nejistota

Mérena veli¢ina | Jednotka 453A | 453128 Ko:2 Krz;2 méfeni ?
TOC? mg/! 1,31 1,24 0,13 1,28 0,05
Barva mgPt/l 0,35 - 0,56 0,1 0,46 0,05
Chut TFN” 1 1 1 1 -
Zakal (nefel.) ZF, 0,97 1,44 0,09 1,21 0,05
Pach TON® 1 1 1 1 -
pH - 7.0 7,0 5,8 7,0 0,02
Pb ua/l <2 <2 <2 <2 -
Cd Mg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -
Sb ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -
Sn mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 -
Cr ug/l <5 <5 <5 <5 -
Ni ug/l <2 <2 <2 <2 -
Fenoly mg/I <0,005 <0,005 <0, 005 <0,005 -
Prim. arom. mg/l <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 -
aminy

Tabulka lll.: Vysledky hodnoceni 3. vyluhu do studené vody po 72 hodinach

T Paralelm vyluhy 3) ) Nejistota

Méfena velncma Jednotka YTET 153535 Ko:3 K72;3 méfeni 2
TOCY mg/| 0,92 0,98 0,10 0,95 0,05
Barva mgPt/I 0,25 .03 0,1 0,28 0,05
Chut’ TEN® 1 1 1 1 -
Zakal (nefel.) ZF, 1,23 1,26 0,09 1,24 0,05
Pach TON® 1 1 1 1 -
pH - 7,0 6,9 5,9 7,0 0,02
Pb ug/l <2 <2 <2 <2 -
Cd ug/l <0,5 " <0,5 <0,5 <0,5 -
Sb ug/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 -
Sn mg/l . <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 -
Cr pg/l <5 <5 <5 <5 -
Ni ug/l <2 <2 <2 <2 -
Fenoly mg/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 -
Prim. arom. mg/| <0,02 <0,02 <0,02 - <0,02 -
aminy '

Poznamky k tabulkam I. az Ill.:
1) K, je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadrena jako aritmeticky primér
dvojice testovanych vzorkd, po odeéteni slepého stanoveni v n. vyluhu .
symbolem ,<* je oznagen detekéni limit metody

2) Nejistota typu A, vyjadiena ve formé vybérové smérodatné odchylky vybéroveho prumeru (o’n

1 VN N=2)
3) Ko, je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin ve slepém stanoveni vy
Celkovy organicky uhlik (Total Organic Compounds)
TFN — prahové &islo chuti (treshold flavour number)

4)
5)

TON - prahové &islo pachu (treshold odour number)
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”

Méfena veli¢ina | Jednotka | Kz, Kz2.0" Kra;s" Pﬁg:gg:: D
TOCY mg/l 2,53 1,28 0,95 max. 1
Barva mgPVI 2,56 0,46 0,28 max. 20
Chut TFN” 2 1 1 pfijatelna (max.

_ 2)
Zakal (nefel.) ZF, 4,83 1,21 1,24 max. 5

Pach TON” 2 1 1 . max. 2
pH - 7,2 7,0 7,0 -

Pb ug/l <2 <2 <2 max. 2,5
Cd pg/l <0,5 <0,5 <0,5 max. 0,5
Sb Ho/l <0,5 <0,5 <0,5 max. 0,5
Sn mg/| <0,01 <0,01 <0,01 max. 0,3 9
Cr _ pg/l <5 <5 <5 max. 5
Ni ug/l <2 <2 <2 max. 2
Fenoly mg/l <0,005 <0,005 <0,005 max. 0,005
Prim. arom. mg/l <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,03 ¥
aminy ‘

Poznamky k tabuice IV:

1) K7z, je koncentrace sledované latky za dobu 72 hodin, vyjadifena jako aritmeticky priamér
dvojice testovanych vzorkd, po odedteni slepého stanoveni v n. vyluhu
symbolem ,<* je ozna¢en detekéni limit metody

2) 1/10 hygienického limitu pro pitnou vodu podle vyhlasky 252/2004 Sb., v pfipadé TOC se
jedna o 20% hygienického limitu, u senzorickych ukazatel(i jde pouze o limitni hodnotu dle
citované vyhlasky

3) 1/10 limitni hodnoty dle vyhiagky MZ 409/2005 Sb., v piipadé primarnich aromatickych amin(
jde pouze o limitni hodnotu dle citované vyhlagky

4) TOC - celkovy organicky uhlik (total organic compounds)

5) TFN — prahové ¢islo chuti (treshold flavour number)
TON ~ prahové &islo pachu (treshold odour number) .

Migraéni ¢islo pro Jednotka M24, 1. vyluh M24, 2. vyluh My, 3. vyluh
parametr _
TOC mg.dmZ.d" 0,083 0,043 0,032
Pb ug.dm=>.d”’ <0,03 <0,03 <0,03
Cd _ pg.dm?.d” <0,02 <0,02 <0,02
Sb pg.dm=.d”’ <0,02 <0,02 <0,02
Sn mg.dm=>.d’ <0,0003 <0,0003 <0,0003
Cr , pg.dm=d’ <0,23 <0,23 <0,23
Ni pg.dm=.d"’ <0,06 <0,06 <0,06
Fenoly mg.dm™.d" <0,0002 <0,0002 <0,0002
Prim. arom. aminy - mg.dm™.d" <0,0007 <0,0007 <0,0007

M4 = migracni &islo pro migrovanou slozku v koncentracich vztazenych na decimef
hodin, vyjadiiené jako aritmeticky primér dvojice testovanych vzorkt X
Symbolem ,<* je oznagen detekéni limit metody

Poznamky k tabulce V.: T
, GOSRANPER
!,</
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prvku ve hmoté

Prvek Jednotka | Vysledek méFeni Nejistota méreni Pozadovana
hodnota ?
Pb — olovo ma/kg <10 -
Cd — kadmium mg/kg <2 -
Ba — baryum mg/kg <10 -
Se — selen mg/kg <10 - 3
| Hg — rtut’ mg/kg <5 -
Sb — antimon mg/kg <15 -
As —arsen mg/kg <10 -
Cr - chrom mg/kg <10 -

Poznamky k tabulce VI.:
1) symbolem ,<" je oznagen detekénf limit metody
2) Limitni hodnoty Vyhlasky Ministerstva zdravotnictvi & 38/2001 Sb.
3) Pouzite pigmenty a plniva nesmi obsahovat slougeniny na bazi téchto prvkl — Pb, Hg,
Cd, Cr, Sb, Se, Baa As _
4) do rozboru nebyla za¢lenéna vyztuzna kovova mfizka




